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光源 事業 / キセノン ショ ー ト アー クラ ンプ 


KENON SHORT ARC LAMPS 


キセノン ショ ー ト アー クラ ンプ 


E MO 


High luminance, point light source, and superior realization of real 
colors are excellent characteristics of WACOM xenon short arc lamp. 
Moreover, the spectral distribution of this lamp is very similar to that of 
the natural sun light, which is highly evaluated in every field. 


還 Spectral distribution of radiation 
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当社 の キセノン ショ ー ト アー クラ ンプ は 、 自 然 太陽 光 に 近似 し 
た 光波 長 ・ 分 光 分 布 を 有する 特性 を 生か し 、 太 陽 電 池 の 性 能 評 
価 ・ 基 礎 研 究 の た め の 弊 社 製 ソ ー ラ シミ ュ レ ー タ 用 標準 光源 と 
し て 採用 に し て いる だ け で な く 、 高 輝度 ・ 点 光源 ・ 高 演色 と いう 
特性 を 生か し 、 分 光 器 用 光源 、 映 写 機 用 光源 、 プ ラ ネ タ リウ ム 
用 光源 、 集 魚 灯 、 ア ー ク イメ ー ジ 炉 熱 源 な ど 、 特 殊 用 途 の 光源 
と し て 、 各 分 野 に 幅広 く 採用 され て お り ま す 。 
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Xenon Short Arc Lamps (多目的 用 キセノン ショ 


Life Bumingposton ef Gaph 


キセノン ショ ー ト アー クラ ンプ / 光源 事業 


ー ド アー クラ ンプ ) 


ode MM “对 a IN +Dae (WW 人 bm bmm amm d (mm) Cathode FgueNe 
KXL-75(F) | 75 | 12 |54T ogV 400|V キ 100' \ 注 。 05 | 90 | g1 | 37 | 10 2 pin yh ① 
KXL-151(P) | 150 | 20 sts i VE | ea の) 
KXL-300F | 300 | 20 |15 土 1 Mn HE 6~7| 20 | 175 | 152 | 65 | 24 | P13 人 ②③ 
KXO-450F 450 | 18 |25 十 引 v2000|v+2o|16~7| 27 | 260 | 212 | 97 | 29 6 0 @ 
KXL-500F 500 | 20 |25T Olv2000 Vv+20° 6~7| 35 | 234 | 206 | 95 | 29 | P20 Mt25 | @ 
KXL552HPF | 550 | 22 |25 工 ltnoolH57 て 10| 31 | 152 | 138 | 70 | 0 | PS の 14cap | ③ 
KXL1000 1000| 24 |42 二 8 和 H 二 07 一 10| 43 | 325 | 277 | 125 | 40 | MR 25 ③④ 
KXO-1000 1000 | 20 |s0 工 VisoolH207 て 10| 28 | 237 | 215 | 965 | 40 | ゅ 27 IE 
KXO-1600F |1450| 25 |65 十 4 Me | 30| 5 て 7| 40 | 370 | 322 | 145 | 52 ah Bl (©) 
KXO-1600H |1450| 22 |es5 エ H1.500 |H 土 20|10 て 13| 33 | 237 | 215 | 965 | 465 0 雯 人 
KXL2000 1900 | 27 |70「 19 的 +30|5~7| 55 | 360 |32 1145 | 52 | PS PS | の 

© oeiFl @ © — e@ 

hn = 

0 ut) EE 

Ls a 


NOTE) Air cooling: 


a 


See that the temperature of a lamp house and the lamp atmosphere does not 


exceed 100°C . Perform ventilation accordingly. 


Compulsory cooling: 


The indicated figures show the wind velocity on the bulb surface. Maintain the 


temperature of the metal cap below 200 て . 


Average lamp life: 


These figures were calculated under the condition of continuous lighting at the 


rated current. Life is reduced by turning on-and-off and atmospheric 


conditions. 


Horizontal lighting: 


There is a case when magnet is needed for correction of the arc position. 


ラン プ ハウ ス お よび ラン プ 周 囲 の 雰囲気 温度 
が 100'C を 超え な い 程 度 の 換気 が 必要 で ま 


強制 冷却 : 


指定 の 数 値 は 発光 球 表 面 の 風速 を 示し 、 
口金 温度 を 200 て 以下 に 保つ て くだ さい 。 


平均 寿命 


定格 電流 で 連続 点灯 し た 場合 の 平均 値 。 
点滅 、 環境 等 点灯 条件 に より 変わ り ま す 。 


水平 点灯 : 


アー ク 位 置 の 矯正 に 磁石 が 必要 な 場合 が 


あり ます 。 
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Xenon Short Arc Lamps (多目的 用 キセノン ショ ー ト アー クラ ンプ ) 


pecitication POWe Oltade G AVefade 5B d ForcedA ab ho a a Base . 
Model attage A e th) Position (lme cs 3 Anode athode YND 
V1,500|V sa, の 28 28 
KXL-3000F 2,400 | 27 |90 土 10 H1000 ロ エ 20 7 と 10| 6.4 | 411 362 | 165 60 M13-P1.5 M13-P1.5 ⑦ 
十 10V V 5 の 27 の 27 
KXO-3000HF | 3000 | 30 |100_ 40 H 1.200 H 土 30°7 ~ 10| 5.7 420 | 382 | 170 66 の 13 pin の 14pin ⑨ 
十 0 V1,200|V o の 28 の 28 
KXL-3600CF | 3360 | 28 |120_ 40 H1000 ロ エ 20 7 と 10| 6.4 | 411 362 | 165 60 M13-P1.5 M13-P1.5 ⑦ 
30「 10|V NO の 28 の 28 
KXO-4000HTPF | 4000 | 31 30 p1200 1 土 20"10~13| 6.0 | 428 382 | 170 70 の 14 pin M14-P1.5 
十 20 V V se て の 28 の 28 
KXL-5001CF | 4200 | 30 |140_40lH 600 ロ エ 15 10 て 13| 6.2 | 431 382 | 171 60 M16-P1.25 M18-P1.25 ⑦ 
二 10IV Wa 。 の 32 
KXL-6000HF | 5000 | 32 |155- 30 H 5001H 十 10 10 一 1 引 80 500 | 460 | 215 の 32 の 14 pin ⑪ 
+0|V 800IV」.。L の 32 の 32 
KXL-6500CF | 6500 | 40 165 on sogl ロ エ O 10 て 13| 80 565 | 487 | 225 70 の 22 pin の 24 pin 人) 
十 0 EE の 50 の 50 
KXL-8000F2 | 7600| 46 |160'ZJV1000 V 土 15"|10 て 14| 13.0 | 475 | 437 | 205 72 の 16 pin の 18 pin 
⑨ = ⑫⑭ p30 
d 由 
VN TT 
Li La Li La fo, 
a a 
に 300 ゴ 


※ 平均 寿命 は 定格 電力 の 70% か ら 使 用 開始 し 、 一 定 光量 に な る よ 
うに ラン プ 電 流 を 増加 し た 時 の 時 間 数 で す 。 


※Averade life is based on that lamp current is so increased as to get 
constant light intensity starting with 70% of rated power 
consumption. 


時 取 扱 上 の 注意 
1. ラン プ が 点灯 中 に は 強力 な 紫外 線 を 放射 し 、 ラン プ 内 の 圧力 が 
高く な り ます の で 、 必ず ラン プ /\ ウ ス の 中 で 点灯 し て 下さ い 。 


国 Precautions for handling 
1. Be sure to turn on a lamp in a lamp house because the lamp 
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radiates strong UV when lighting and increases the voltage in the 
lamp. 

2. Never look at a lamp when lighting. Strong UV radiated from the 
lamp injures human eyes. 

3. Do not soil the glass of a lamp with bare hands. Should any stain 
be found, clean it with alcohol before fixing. Because of such 
stains as fingerprints and impurities, the lamp loses transparency 
and life is reduced. 

4. Do not fix the both metal base in a lamp house in order to avoid 
heat expansion explosion. Leave one end unfixed giving 2"3mm 
movable space for heat expansion. 

5. Be sure to check the cathode and the anode before fixing a Xenon 
short arc lamp in alamp house. Erroneous fixing causes 
breakage of the lamp. 

6. Before fixing a lamp in a lamp house, be sure to check the terminal 
of the lamp and the terminal of the lamp house to prevent an 
accident caused by bad contact. Either terminal should be free 
from oxidation and discoloration. 


2. ラン プ が 点灯 中 に は 絶対 に ラン プ を 裸眼 で 直視 し な いで 下 
さい 。 ラ ンプ か ら 放 射 さ れる 強力 な 紫外 線 に より 眼 を 害する 
危険 性 が 有り ます 。 

3. ラン プ の ガラ ス 部 分 は 汚し た り 素 手 で 触っ た り し な いよ うに 
し て 下さ い 。 汚れ た 場合 に は アル コー ル 類 で 拭い て か ら 取 付 
け て 下さ い 。 指紋 や 異物 な どの 汚れ が 付い て いま す と 失 透 な 
どの トラ ブル が 発生 し 寿命 を 短く し ます 。 

4. ラン プ は 口金 の 両端 を 固定 する と 熱 膨張 に より 破損 する 事 が 
有り ます 。 取付 の 際 に は 片方 が 2 て 3mm 可動 出来 る 構造 に 
し て 下さ い 。 

5. キセノン ラン プ を 取付 ける 際 、 極 性 (陰極 〇 ・ 陽 極 ①) を 確 
認 し 、 極 性 に 間違い の 無い よう に 取付 け て 下さ い 。 間 違い ま 
す と 破損 な どの トラ ブル が 発生 する 原因 に な り ま す 。 

6. 接触 不良 に よる ラン プ 事 故 を 防止 する た め 、 ラン プ を 取付 け 
る 前 に は 必ず ラン プ 側 の 端子 と ラン プ ハ ウス 側 の 端子 が 酸 
化 ・ 変 色 し て いな い 事 を 確認 し て か ら 取 付け て 下さ い 。 


キセノン ショ ー ト アー クラ ンプ 点灯 装置 / 光源 事業 


Power Supplies for Xenon Short Arc Lamps (キセノン ショ ー ト アー クラ ンプ 用 点灯 装置 


Specification InputVoltage Input Input Power No-load Load load Current MaxRipple Dimenion Weight Color 


AC5060Hz (V) current (A) (KVA) Voltage (V) Voltage (V) ContolRange 内 Current (%) WXHXD (mm) (kg) Panel cover >tarter 
XDS-75S 100 1.8 0.18 100 14 5.4 3 160X135X250 2 N6 4 Enclosed 
Half Leather 
XDS-151S 100 3.6 0.36 120 20 7.5 3 |160X135X250| 3 NM 人 Enclosed 
XDS-3015 100 7.2 0.72 120 20 |14 て 16| 3 | 10X15X37 | 5 Hairline Di Enclosed 
XD9-5019 100 9.5 0.95 120 20 由 3 160X145X377 6 Hairline 本 Enclosed 
XDS-1002SA 10071 の 20(AC100V) 2.3 110 24 15 へ > 55 10 310X170X39 16 hed N.D.G | SS-45GR 
XDS-2002A 200 ニニ = 100 25 20 ~ 80 10 365X235X55 25 M 8 N.D.G | SS-80GR 
Half Polished 
7 
XD-3002A 100/10 14 4.9 85 27 30 110 10 350X750X42 75 Half Polished N. D. G X9-125 
XD-4002A 200 19 6.6 85 30 40 ~ 140 10 350X750X42 85 9 N.D.G XS-160 
Half Polished 
XD-5002A 3 の 200 23 7.7 85 35 80 ~ 160 10 400X815X47 90 (| N.D.G XS-160 
Half Polished 
N7 
XD-6502A 3 の 200 27 9.2 85 40 80 190 10 450X900X52| 110 Half Polished N. D. G X9-200 
XD-8002A 3 の 200 27 9.2 85 50 80 ~ 200 10 450X900X52 115 6 . N.D.G XS-200 
Half Polished 
WACOM's power supply is designed to conform to the characteristics 当社 の 点灯 装置 は し 、 キ セ ノ ン シ ョ ー ト アー クラ ンプ が 有する 特 
of WACOM Xenon short arc lamp. 性 を 最大 限 に 引き 出す こと を 目的 に 設計 され て お り 、 制御 方 式 


に は 用 途 に 応じ て 軽量 ・ コ ン パ クト な スイ ッ チ ング レギ ュ レ ー 


WACOM's power supply is smaller in size and lighter in weight than タ 方 式 、 低 リッ プル ・ 高 安定 を シリ ー ズ ドロ ッ パ 方 式 、 高 耐久 


before by adoption of a switching method realized by the latest な サイ リス タ 方 式 を 選択 可能 と な っ て お り ま す 。 こ の 点灯 装置 
transistor. と 当社 の キセノン ショ ー ト アー クラ ンプ を セッ ト で ご 使用 いた 
A power supply (Starter) develops an extremely high voltage condition だ く こ と に より 、 点 灯 初 期 より 点灯 末期 まで 安定 か つ 安 全 な 点 
when lighting. Carefully follow the handling manual for actual lightino. 訂 動 作 が 可能 と な り ま す 。 


Use WACOM's power supply when lighting WACOM Xenon short arc 
lamp. 


Circuit Diagram 
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HANDLING MANUAL 


Please be sure to read this manual for safe and adequate 
use Of our lamps. 


个 Warnings 


@ Do not look directly at the operating lamp. Highly luminous and ultraviolet 
会 rays from the lamp damage human eyes. 
@ Do not expose the skin direct to the operating lamp. Such expose may 
会 cause an inflammation on the skin. 
@ Keep away from the lamp during and also a short while after operation. 
CC Otherwise, high heat cause a burn. 
© Keep the lamp away from flammable material such as paper or cloth 
during and also a short while after operation. Otherwise, high heat causes 


a fire. 


@ Be sure that the anode and the cathode of the lamp are correctly 
NM positioned as indicated. The lamp becomes unusable if mispositioned. 
© Be sure to use specified equipment and a specified power supply. Wrong 
| application may have the lamp burst. 
©@ Turn off the power supply before installing or removing the lamp and also 
ー before cleaning the equipment. Otherwise, a worker may get an electric 


shock. 


个 Cautions 


©@ The lamp is glass products. Protect the lamp from strong shock, scratching, 
twisting, and bending. 

@ Change the lamp on or before the expiration date of the average life. Overused 
lamp may possibly burst due to deterioration of quartz glass. 

©@ Be sure to use correct electric current, voltage, and cooling air as indicated. Wrong 


application may have the lamp burst and reduce its life. 


Precautions in Handling 


@ Do not Soil the lamp, particularly the glass part, by touching it with bare hands. 
Wear protecting gloves and hold the lamp on the metal part. Dirt should be cleaned 
off with alcohol soaked soft and clean cloth. Cleaning the lamp before operation is 
always recommended. 

@ Handle the lamp with care and avoid shock and strain. Shock or strain may 
damage the lamp and cause poor operation even though it looks fine. Use the 
original packing material when delivering and returning the lamp, and instruct a 
transporter to handle the package very carefully. 

@ Position the anode and the cathode correctly when fitting in the lamp and wiring. 
Regarding markings on metal bases, + stands for the anode and - for the cathode. 

©@ For perpendicular operation of the lamp, position the metal base of UP mark top. 
Do not incline or put the equipment down on its side when operating. Otherwise, 
operating direction of the lamp will vary. 

@ When installing the lamp in the lamp housing, hold the metal base to be fixed to it. 
Then fix the lamp as tight as it would not be easily untightened by hand. 

©@ Lack of cooling air causes burst and short life of a lamp. Be sure to clean air filter. 
Confirm with hands before operation, whether cooling airis surely coming. 

© The operating lamp acquires high temperature and radiates ultraviolet rays to 
damade eyes and skin. Be sure to operate the lamp in specified lamp housing with 
its door closed. Be sure to wear particular glasses to prevent ultraviolet rays when 
looking directly at the operating lamp. 

©@ Be sure to return used lamps to the manufacturer without breaking or throwing 
away because high pressure gas and / or mercury in these lamps will cause bodily 


injury and environmental pollution. 


ラン プ 取 扱 注意 事項 


茹 冬 - 
語 号 


@ 点 灯 中 の ラン プ を 直視 し な いで くだ さい 。 ラ ンプ は 畠 
度 が 高く 、 紫 外線 も 出 て いる た め 、 目 を 傷め ます 。 
A @ 点 灯 中 の ラン プ か ら の 光 を 直接 皮膚 に あて な いで くだ 
い 。 皮膚 の 炎症 を 起こ す 原因 と な り ま す 。 
@ 点 灯 中 また は 消灯 後 し ば らく は ラン プ に 近づか な いで 
CC くだ さい 。 火 傷 の 原因 と な り ま す 。 
ee 
る 物 を 近づけ な いで くだ さい 。 火 災 の 原因 と な り ま す 。 
Wi 
くだ さい 。 逆 に し て 点灯 する と 、 使 用 不能 こ な っ て し 
まい ます 。 
⑯ ラ ンプ 点灯 は 必ず 専用 灯具 で 専用 の 電源 を 使っ て くだ 
さい 。 適合 し な い 器 具 は 破損 の 原因 と な り ま す 。 
@ 取 付け 、 取 外し や 器具 清掃 の 時 は 、 必 ず 電 源 を 切っ て 
ア くだ さい 。 感電 の 原因 と な り ま す 。 


/N 注意 


介 ガ ラス 製品 な の で 、 ラ ンプ に 強い 衝撃 を 加え た り 傷 を つけ た り 
SON IM 
くだ さ 

が it Re の ラジ お めじ 平 
均 寿命 を 越え て 使用 し ます と 石英 ガラ ス の 強度 が 低下 し 、 ま れ 
に 破損 する 事 が あり ます 。 

人 電流 、 電 圧 、 空 冷 な どの 使用 条件 は 、 必 ず 守 っ て くだ さい 。 ラ 
ンプ 破損 ・ 短 寿命 の 原因 と な り ま す 。 


ラン プ 取 扱い 上 の お 願 し 


NA RAE 
よう に し て くだ さい 、。 保護 手袋 を 着用 し 、 ラ ンプ を 持つ 時 は な 
A NE 
アル コー ル を 浸し た 柔らか く 清 潔 な 布 で よく 拭い て くだ さい 
点灯 前 に は 必ず 拭く よう に する 事 を お 勧め し ます 。 

介 ラ ンプ に は 衝撃 や 無理 な 力 を 加え な いよ う 慎 重 に 扱っ て くだ さ 
い 。 外観 上 、 問 題 な く て も 点灯 時 に 破損 や 点灯 不良 の 原因 と な っ 
KS 
材 を 使い 、 輸 送 業 者 に も 慎重 に 扱う よう に 連絡 し て くだ さ 

or 
口金 の マー キン グ は 、 十 は 陽極 で ー は 陰極 で す 。 

0 垂直 点灯 の 場合 は 、UP と マー キン グ さ れ て いる 口金 を 上 に し 
て 取り 付け て くだ さい 。 ま た 、 装 置 を 傾け た り 横 に し て 点灯 し 
な いで くだ さい 。 ラ ンプ の 点灯 方 向 も 変わ っ て し まい ます 。 

i eon Ki le i 
せな い 程 度 に 締め て 取り 付け て くだ さ 

介 風 冷 が 不足 する と ラン プ 破 損 ・ 短 寿命 Pe エア 
フィ ルター の 汚れ は 必ず 取っ て くだ さい 。 点 灯 前 に は 必ず ラン 
プ に 風 が き て いる か どう か 手 で 風 を 受け て 確認 し て お く 事 を お 
勧め し ます 。 

借 点 灯 中 の ラン プ は 高温 に な り 、 目 や 皮膚 に 有害 な 紫外 線 が 出 ま 
す 。 ラ ンプ の 点灯 は 必ず 専用 灯具 内 に て 行い 、 灯 具 の 扉 を 閉め 
て か ら 行 っ て くだ さい 。 点 灯 中 の ラン プ を 見 る 必要 が 生じ た 場 
合 、 紫 外線 防止 の 色 メ ガ ネ を 必ず 使用 し て くだ さい 

借 使 用 済み の ラン プ は 割っ た り 捨て た り せ ず に 、 産業 廃棄 物 と し て 
必ず 指定 の 処理 業者 に 依頼 し て くだ さい 。 高圧 の ガス や 水銀 な 
ど が 封入 され て いま す の で 、 ケ ガ や 環境 問題 の 原因 と な り ま す 。 


取扱 説明 書 


> H 上 不 放 和 和 人 


上 8 和久 友和 


"和則 


8 H+ ZA Rk TIO TEAR Re BM 


全 个 @ 请 注意 须 区 分 丛 泡 的 阳极 面 及 险 极 面 ， 若 雨 极 送 放 点 雹 则 造成 愉 泡 乱 法 使 用 。 


人 人 @ 点 怪 时 须 使 用 专用 灯具 的 专用 电源 以 避免 查 泡 的 破损 。 


mlo 
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2 @ 安 装 、 拆 生 及 清 党 器 具 时 须 关 闭 志 源 避 免 负电 。 


大 寺 音 

于 二 注意 

人 @ 本 商品 即 璃 易 砕 物 須 避 免 衝撃 帯 玉 的 損傷 避 免 拓 韓 、 舞曲 情況 。 

@@ 建 议 在 保证 时 间 内 或 时 间 前 更 换 灯 泡 ， 超 时 使 用 灯 泡 会 造成 玻璃 管 破裂 。 
@@ 须 遵守 电流 、 电 压 、 冷 种 等 的 使 用 条 件 。 避 免 灯 泡 破损 及 喜 命 减 短 。 
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全 点 蚂 中 的 灯 管 温度 较 高 小 放射 对 眼睛 及 皮 上 肩 有 害 的 紫外 线 , 点 公 须 在 专用 灯具 
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